Chelatometrie - příprava a standardizace odměrného roztoku chelatonu 3

Úkol: 1. Připravte 1000 ml odměrného roztoku c (CH 3) = 0,05 mol .1-1 

2. Proveďte standardizaci odměrného roztoku chelatonu III na zásobní roztok základní látky MgS04 . 7 H20 a vyjádřete přesnou koncentraci odměrného roztoku. 

Princip standardizace:

Při reakci chelatonu 3 s hořečnatými ionty vzniká dobře rozpustný a nepatrně disociovaný chelát MgY2-  podle reakčního schématu : 

             Mg2+ + H2Y2-         →      MgY2- + 2H+
Prostředí reakce se upravuje na požadovanou hodnotu pH=10 pomocí amoniakálního pufru. 

Potřebné chemikálie: chelaton 3 

- MgS04 .7 H20p.a. 

- amoniakální pufr 

     Eriochromová čerň T 

Postup práce: 

 1.Příprava odměrného roztoku chelatonu 3 

Do odměrné baňky na 1000 ml se kvantitativně převede vypočítané a navážené množství chelatonu 3, rozpustí se v teplé destilované vodě a doplní po značku. Roztok se řádně promíchá. 

2. Příprava zásobního roztoku základní látky MgS04. 7 H20 

Přesně navážené vypočítané množství MgS04 .7 H20 se rozpustí v destilované vodě přelije kvantitativně do odměrné baňky na 250 ml a doplní po rysku destilovanou vodou a řádně promíchá. 

3. Standardizace chelatonu3

Odpipetujte 20 ml roztoku MgS04 . 7  H2O, přidejte 10 ml ústoje a  cca 0,3 g indikátoru eriochromové černi T. Zřeďte vodou na objem asi 150 ml. Roztok se zbarví červenofialově. Titrujte odměrným roztokem chelatonu 3 do modrého zbarvení. 

