Stanovení Ca, Mg ve vodě chelatometricky

Úkol : V daném vzorku vody stanovte obsah Ca a Mg. Výsledek vyjádřete v mg.l-1 a mmol.l-1.
Princip : Celkový obsah obou iontů se stanoví titrací chelatonem III v prostředí amonného tlumiče s použitím indikátoru eriochromové černi T. Obsah Ca se zjisti titrací chelatonem III v silně zásaditém roztoku 

na indikátor murexid, Mg se přitom vyloučí jako málo rozpustný hydroxid, avšak stanovení Ca jeho sraženina neruší. Při stanovení probíhají reakce :

Mg2+ + H2Y2-         →      MgY2- + 2H+
Mg2+ + H2Y2-         →      MgY2- + 2H+
Potřebné chemikálie : 

- Schwarzenbachův ústoj 

- c/NaOH/=2 mol.1-1 

- eriochromová čerň T s NaCl /1+100/ 

- murexid s NaCl  /1+100/ 

- c/CH III/ = 0,05 mol.l-1 

Postup práce :

Stanovení obsahu Ca a Mg
Do titračni baňky se odpipetuje 100 ml vzorku vody, přidá se 15 ml  Schwarzenbachova ústoje, indikátor eriochromová čerň T a titruje  se odměrným roztokem chelatonu III z vínově červeného do modrého zbarvení. 

Stanovení Ca 

Do titrační baňky se odpipetuje 100 ml vzorku pitné vody, přidá se indikátor murexid /0,3 g/,
 20 ml c/NaOH/=2 mol.l-1 a titruje se odměrným  roztokem chelatonu 3 z růžového do fialového zbarvení.
