Argentometrické stanovení Cl- ve vodě
Úkol: Ve vzorku vody stanovte obsah Cl-. Výsledek vyjádřete v mg.l-1 a mmol.l-1. 

Princip: Při reakci chloridů se stříbrnými ionty vzniká bílý, málo rozpustný AgCl podle reakce :  

Ag+  +  Cl-  → AgCl

K indikaci bodu ekvivalence se používá 5% roztok K2CrO4, který při reakci se stříbrnými ionty poskytuje červenohnědou sraženinu Ag2CrO4 :



2Ag+  +  CrO42-  →  Ag2CrO4
Chemikálie :


OR c(AgNO3)=0,01 M


NaCl


5% K2CrO4
Postup práce :

Do titrační baňky se odpipetuje 100 ml vzorku vody, přidají se 2 ml roztoku K2CrO4 jako indikátoru. Žlutě zbarvený roztok se titruje odměrným roztokem AgNO3 známé koncentrace až do vyloučení červenohnědé sraženiny Ag2CrO4. Od spotřeby na vlastní stanovení se odečte spotřeba zjištěná při titraci slepého pokusu. V tomto případě titrujeme odměrným roztokem AgNO3 100 ml demi vody.
