Potenciometrická neutralizační titrace HCl +H3P04
Princip:

Rovnice:

Pomůcky: pH metr - uveďte značku

 elektrody: skleněná a nasycená kalomelová elektroda (SKE)

 ústojný roztok pH = 4,01 

 OR NaOH   c = 0,2 mol dm-3

 hydrogenftalan draselný (KHFT)

 fenolftalein, roztok indikátoru

 běžné potřeby pro titraci (byreta, pipety, odměrné  baňky, kádinky, střička atd.)

Postup:

Titr odměrného roztoku NaOH stanovte na hydrogenftalan draselný za vizuální indikace bodu ekvivalence (na fenolftalein). Stanovení proveďte třikrát.

Justaci pH metru proveďte na ústojný roztok KHFT (pH = 4,01)

Při vlastním stanovení doplňte odměrnou baňku po rysku vodou na objem 250 cm3, odpipetujte podíl 25 cm3 a po zředění vodou proveďte titraci za potenciometrické indikace BE.

Nejprve proveďte orientační titraci, tj. OR přidávejte po 1 ml. Po vyhodnocení grafu proveďte další titrace a OR v okolí bodu ekvivalence přidávejte po 0,2 cm3, jinak po 1 cm3.

Naměření hodnoty uveďte v tabulce a použijte k sestrojení křivek (3 křivky).

Body  ekvivalence (tj. V1 a V2) zjistěte z grafu a  výpočtem z druhých diferencí .

Vypočítejte obsah  HCl a H3PO4 a vyjádřete v gramech v původním vzorku, tj. ve 250 cm3.

Výsledky uveďte v další tabulce.

V závěru uveďte zhodnocení celé práce.

Pozn.: 1.spotřeba OR NaOH (V1) odpovídá veškeré HCl a H3PO4 do 1. stupně.

           Celková spotřeba OR NaOH (V2) odpovídá veškeré HCl a H3PO4 do 2. stupně.

           Rozdíl (V2-V1) odpovídá tedy H3PO4                [ Ft  = 1]

           Rozdíl  [V1 - (V2-V1)]  odpovídá tedy  HCl       [ Ft  = 1]
