Fotometrické stanovení manganu

Princip: Manganaté ionty se jodistanem oxidují na manganistan, který se stanoví spektrofotometricky.

Rovnice:  2Mn2+ + 5IO4- + 3 H2O →  2 MnO4- + 5 IO3- +  6 H+
Pomůcky:
Spektrofotometr zn. SPEKOL 11  a HELIOS GAMMA

kádinky, střička  

OB 100  cm3
pipety dělené na 10 cm3
NaIO4 p.a.

HNO3 1 + 2  

H3PO4 1 + 1  

H2SO4 1 + 1

standardní roztok obsahující 0,1 mg Mn v 1 cm3 

Postup:
Do OB na 100 cm3 odpipetujte postupně 1, 2, 3, 4, 5 a 0 cm3 (slepé stanovení) standardního roztoku o koncentraci 0,1 mg Mn v 1 cm3. Do každé odměrné baňky přidejte  50 cm3 vody,  10 cm3  HNO3 1 + 2,   5 cm3 H3PO4 1 + 1 a 5 cm3  kys. sírové 1 + 1   a 1 g tuhého NaIO4. Zahřívejte na vodní lázni po dobu 30 minut. Po ochlazení a doplnění proveďte měření.

Se standardem o nejvyšší koncentraci zjistěte závislost absorbance na vlnové délce po 10 nm - graf 1. 

Pak při nejvhodnější vlnové délce zjistěte závislost absorbance na koncentraci u 5 standardů (kalibrační křivka - graf 2).
Stejný postup je při stanovení vzorku.

Ke stanovení odpipetujte vhodný podíl ze zásobního roztoku (u prvního-orientačního stanovení odpipetujte podíl 10 cm3 ze zásobního roztoku vzorku 100 cm3), aby hodnoty absorbance byly v rozmezí 0,1 až 0,8. Toto stanovení proveďte 2-3 krát. Z kalibrační křivky odečtěte hodnoty a přepočítejte na obsah složky v celém vzorku.

Naměřené hodnoty uveďte přehledně v tabulce.  

Stanovení proveďte na obou přístrojích a výsledky porovnejte. 

U přístroje HELIOS  GAMMA můžete tabulku i grafy přímo vytisknout (viz návod pro tento přístroj).
